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校正廠商 校正儀器

校正日期 儀器序號

校正狀況 儀器報告號碼

校正人員 校正人員證號

冰箱區域 IP位址 位址 編號 設  備  名  稱
校驗前

調整值

標準件

器差值
標準值 器示值 總 器 差 值 調 整 值

校    後

器 示 值

警報功能

測    試

525 525-臨床藥局 PHCL-C003-(上) 1.5 -0.1 5.0 5.1 0.1 0.0 5.1 正常

526 526-臨床藥局 PHCL-C003-(下) 0.0 0.0 4.9 5.0 0.1 0.0 5.0 正常
8

STD-EMP-224

SJCL-109031107-01

2318040055-15號
2319110006020號

工(100)字第 23110153-17號

     校     正     報     告     書
台中榮民總醫院

台中市西屯區台灣大道四段1650號

全自動網路連線型溫度記錄系統

EMPERY-EMP

白士龍、柯智瀚、廖承蔚

申   請   者
地          址

儀 器 名 稱

皇  愷  有  限  公  司

2020/4/1

正    常

526 526-臨床藥局 PHCL-C003-(下) 0.0 0.0 4.9 5.0 0.1 0.0 5.0 正常

527 527-臨床藥局 PHCL-C004-(上) 0.0 0.0 -18.2 -18.1 0.1 0.0 -18.1 正常

528 528-臨床藥局 PHCL-C004-(下) 0.0 0.1 -16.8 -16.8 0.0 0.0 -16.8 正常

529 529-臨床藥局 PHCL-C001-(上) -- -- -- -- -- -- -- 報廢

530 530-臨床藥局 PHCL-C001-(下) -- -- -- -- -- -- -- 報廢

538 538-臨床藥局-PHCL-C005-(上) 0.0 -0.1 5.6 5.6 0.0 0.0 5.6 正常

539 539-臨床藥局-PHCL-C005-(下) 0.0 0.0 4.6 4.7 0.1 0.0 4.7 正常

540 540-臨床藥局-PHCL-C006-(上) 0.0 -0.1 5.6 5.6 0.0 0.0 5.6 正常

541 541-臨床藥局-PHCL-C006-(下) 0.0 0.0 5.0 5.1 0.1 0.0 5.1 正常

16 546 546-急診B1-臨床藥局-PHCL,-80℃-(1) 0.0 -0.1 -73.8 -74.0 -0.2 0.0 -74.0 正常

9

10

藥學部
172.22.70.231

(VG39)

14

15



冰箱區域 IP位址 位址 編號 設  備  名  稱
校驗前

調整值

標準件

器差值
標準值 器示值 總 器 差 值 調 整 值

校    後

器 示 值

警報功能

測    試

548 548-急診B1-臨床藥局-PHCL-C009-(上) 0.0 -0.1 4.9 4.9 0.0 0.0 4.9 正常

549 549-急診B1-臨床藥局-PHCL-C009-(下) 0.0 0.0 4.7 4.7 0.0 0.0 4.7 正常

550 550-急診B1-臨床藥局-PHCL-C008-(上) 0.0 -0.1 5.6 5.6 0.0 0.0 5.6 正常

551 551-急診B1-臨床藥局-PHCL-C008-(下) 0.0 0.0 5.1 5.3 0.2 0.0 5.3 正常

571 571-急診B1-臨床藥局-PHCL-C010-(上) 0.0 -0.3 -81.1 -81.1 0.0 0.0 -81.1 正常

572 572-急診B1-臨床藥局-PHCL-C010-(下) 0.0 -0.4 -78.1 -78.1 0.0 0.0 -78.1 正常

說明：  

     1. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。

     2.   校正結果欄位說明：

       2.1 校驗前調整值：進行校驗查核前顯示器已調整之器差值

       2.2 標準件器差值：校驗合格母件於該查格區間所追朔呈現之器差值

172.22.70.231
(VG39)

172.22.70.231
(VG39)

藥學部

藥學部

18

19

17

       2.2 標準件器差值：校驗合格母件於該查格區間所追朔呈現之器差值

       2.3 標 準 值：標準件之顯示值，已將標準件之器差值進行補償後呈現。

       2.4 器 示 值：待校件之顯示值。

       2.5 總器差值 = 器示值 - 標準值。

       2.6 調 整 值 ：本次校驗查核後依據器示值與標準值之差異進行調整之數值。

       2.7 校後器示值：本次校驗查核進行調校後進行再次確認所呈現之數值



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 

全自動網路連線型溫度記錄計查核程序 

 

1. 目的： 

建立本程序作為使用冷凍冷藏設備所架構之全自動網路連線型溫度計之查核基

準。  

2. 適用範圍： 

2.1方法：溫度計查核 

2.2範圍：全自動網路連線型溫度計記錄系統 

3. 名詞解釋： 

校正：在特定條件下為確立量測儀器或量測系統的器示值（或實物量具參考物

質所代表的值）與相對應被量測的已知值之間關係的一組操作。 

查核: 定期性設備查核管理(可能包括除操作設備查核之可能單點查核(最常操

作區間)，還包括更多廣泛性的查核範圍(區間)或查核點) 

4. 權責： 

4.1執行者：合格校正人員廖承蔚先生(證號: 工(100)字第 23110153-17號) 

           合格校正人員白士龍先生(證號: 2318040055-15號)  

           合格校正人員柯智瀚先生(證號: 2319110006020號) 

4.2驗收者：使用單位事務主管 

5. 參考資料： 

5.1  TAF-CNLA-R02醫學實驗室—品質與能力要求 
5.2  TAF-CNLA-R04量測結果之計量追溯政策 

5.3  TAF-CNLA-G19生物/醫學實驗室設備校正或查核週期及評估指引 

5.4  TAF-CNLA-T18內部校正特定規範 
5.5  TAF-CNLA-T19校正領域溫度校正技術規範 

  6. 委託廠商資格﹕ 

具有合格校正證書人員 

7.內容：   

7.1查核方法概述： 
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以外校合格的標準溫度計為基準，利用比較校正的方法來查核使用者所有全

自動網路連線型溫度計，達到精準的溫度控管。 

    7.2 量測裝置： 

溫度指示錶（通過 『CLC 科技檢校中心』校正程序校正，並可追溯至 CLC；

TAF 0458。 

  7.3執行頻率：採年度校驗方式進行準確度確效 

 

7.4環境需求： 

7.4.1執行查核場所之進出管制，並確實實施。 

7.4.2確認環境狀況符合管制要求，並以適當方式記錄之，校正紀錄應包含

原始量測數據、校正時間、如有調校期調校後之再確認誤差值 

7.5查核前準備： 

         7.5.1查核前應將儀器內部清乾淨﹐以利於溫度的循環。 

         7.5.2 在儀器面板標上溫度設定範圍。 

7.6查核驗證程序 

7.6.1 運用標準校正儀器針對各待查核 Sensor 進行點對點之直接驗證。 

7.6.2查核時程當視軟體溫度曲線到達穩定時（標準校正儀器與待校設備溫

度同步上下變化兩個週期）進行溫度驗證，當標準校正儀器之標準溫

度與待查核 Sensor所呈現之器示值出現誤差時，由具有合格校正證書

人員進行硬體之直接器差補正（補正至整數位）。 

7.6.3 補正完畢，再次確認比對該待查核 Sensor 之溫度顯示將已為標準溫

度（準確度為 ±1℃），誤差值大於或等於±0.3℃須針對該溫度顯示器

之器示值進行額外器差補正，補正值以±0.5℃進行調整。 

       7.7量測不確定度評估： 

7.7.1結果說明 

       1. 校驗前調整值：進行校驗查核前顯示器已調整之器差值。 
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       2. 標準件器差值：校驗合格母件於該查格區間所追朔呈現之器差值。 

       3. 標 準 值：標準件之顯示值，已將標準件之器差值進行補償後呈現。 

       4. 器 示 值：待校件之顯示值。 

       5. 總器差值 = 器示值 - 標準值。 

       6. 調 整 值 ：本次校驗查核後依據器示值與標準值之差異進行調整之數值。 

       7. 校後器示值：本次校驗查核進行調校後進行再次確認所呈現之數值。 

 

7.7.2每次於查核完畢應對查核的內容及查核結果做詳細確實的紀錄，包含

標準值、器示值及效驗調整後之器差值，須於查核報告中進行完整記

錄並出具校驗報告書。 

7.7.3對於通過驗證測試的冰箱溫度計應貼上標籤，標籤上應註明驗證日期、

追朔報告編號、校驗人員、人員證書證號、下次驗證時間。 

 



三杰科技顧問股份有限公司校正實驗室
Sun一Jet TechnUlUgy&CUnsultingCU.,LTD.

CalibratiUnLabUratUry
桃園市龍潭區龍源路3U巷 12號

TEL:(U3)47161l1FAX:φ 3)4716l1U

報告編號 NU.

匉H緊 日期 RepUrt

申請 者
AppⅡicaⅡ 6

多功能校正器
FLU㏎ /754/24鼢 UU8

溫度指

校正時之環境條件
CUnditiUIlUfcaIibratiUⅡ

Cn6㏑㎡HI.n妥 ,﹏ I9.曲㏑呼

Il9I92校 正 報 告
CalibratiUnRepUrt

SJCL-1U9U31lU7-Ul
Date: 2U2U/3/18

皇愷有限公司

台中市北屯區北屯路 426之 3巷 19號 1樓

表格編號 : SJ-26一 lU1(2U19/4/25)

本報告含內頁共令
,分離使 用無效

︴執行校正地點
:  Addre§s

STD-ENIP

(23土 2)°C

桃園市龍潭區龍源路

巷 12號

2U19/8/23 i  一年
..-﹏ ⋯ ⋯

3U

溫 度

Temp(ˋD

Sun-JetTechnolo野 ingCo,LTDherebyccniΠ esthateql1lpmellt n● tedh南石ii C°mp缸edWltl1theaboVo staildardsusedto

perfUrm llliscalibrationaretraceabletoNNIL/RUCThecalibiationSeⅣ ices liomSun一 JetTechnUlogy&CoilSultingCo,LTDarecapableofperbrmingseⅣ ices in

compIlaIlceWlultherequlremeIltSofISUπ ECl7U25

三杰科技顧問股份有限公司特此證明本受校正儀器已與上列標準器實施比對校正 ,上述之標準器可追溯至中華民國國家度量

衡標準實驗室 。本中心之校正服務均符合ISaIEcl7怩 5之規範 。

ThiscallbratlUhreport isvalldonlyto tlleltemScallbraledTl1lscallbratjonceltiflcatelSValldon玎 t° theltemScal)bratedReproducedcalIblatIUncertiflcatelll partial

is n㏄ eΠtctive

本報告僅對送校儀器之校正項目有效 ,部份複製或分雜使用無效 。

追 溯 源

CaIibratiUⅡ SUurces

報告編號
Ca1.RepUrtNU.

:  
日召●¥l(有 π艮公 司(TAΓ U458)  :  cLT24別 -lU8

甘
中

ApprUvedSignrdtUry

報 告 簽 署 人

╟纚﹏⋯
——

⋯
——

﹏
︴

Lab.Head

實驗室主管

地 址

Address

儀 器 名 稱
DeseriptiUⅡ

縣愛t:c㏕Ⅲi:儽u四S



三杰科技顧問股份有限公司校正實驗室
Sun一JetTcchnUlUgy&CUnsultingCU.,LTD.

Cal山rat㏑nLabUratUΨ

桃園市龍潭區龍源路3U巷12號

田 L:° 3)471‘ 111FAX:U3)47161lU

校正結果及說明
CalibraⅡ UnResults&DescriptiUn

報告編號 NU.SJCL-1U9U31lU7-U1 第 2頁 ,共 4頁

校正結果 :

溫度σemperature)

KTYPE

標準值

Standard

器示值

Reading

單位 :℃

器差值

DeviatiUn

-35.U

U.U

SI
8.U

45.U

-35.U

U.U

7.9

44.9

U.U

U.U

-U.l

-U.l

S2

-35.U

U.U

8.U

45.U

-34.9

U.l

8.U

44.9

U° l

U.l

U.U

-U.l

驊

舞

.
邆

S3

-35.U

U。U

8.U

45.U

-35.3

U.U

7.9

45.U

-U.3

U.U

-U.1

U.U



三杰科技顧 問股份有限公司校正實驗室
砡

j&￣T啟砡nU㏑田 &cUnSultingCU.〦TD.

Cal山rat㏑nLHbUratUlT

桃園市龍潭區龍源路3U巷12號

TEL:°3)471‘ 111ΓAX:φ3)471‘ 1lU

校正結果及說 明
CalibratiUnResults&DcscΠ puUn

第 3頁 ,共 4頁
報告編號 NU.

校正結果 :

溫度σemperature)

RTDTYPE

標準值

Standard

器示值

Reading

單位 :℃

器差值

DeviauUn

-55.U

-65。 U

S4      -75.U

-85.U

一9U.U

-55.U

-65.1

-75.l

＿85.3

一9U.3

U.U

-U.1

-U.l

-U.3

-U.3

選

 
︴
n
」

一

S5

-55.U

-65.U

-75.U

-85.U

一9U.U

-55.3

-65.3

-75.4

-85.5

-9U.5

-U.3

-U.3

-U.4

-U.5

-U.5

S6

-55.U

-65.U

-75.U

-85.U

一9U.U

-55.3

-65.4

-75.5

-85.5

-9U.5

-U.3

-U.4

-U.5

-U.5

-U.5



一 一一
限公司校正實驗室
UnsultingCU.,LTD.

Cal山ratiUnL欲)UratUη

桃園市龍潭區龍源路3U巷 12號

TEL:φ3)471‘ 1l1FAX:° 3)471‘ 11U

校正結果及說 明
Cal山ratiUnResults&DcSchptiUn

第 4頁 ,共 4頁
報 告編號 NU.SJCL-1U9U31lU9-U1                         坤 ｝只 六 I︽

校正說 明 :

1.本項校正作業係於2U2U/3/18進行 。

2.本報告係依本實驗室
〝
溫度錶校正作業辦法(含遊校)〞 β｝WI-加 .ω),

執行校正所得之結果 。

3.依據
〝
溫度錶校正系統計估報告(含遊校)〞 β｝WIθ 1.“)信賴水準為 %U/U時 ,

ωKTYPE校正範圍一1UU∼ 1UU℃ ,涵蓋因子k=1°98時 ,擴充不確定度為 :12℃ 。

(b)RTDTYPE校正範圍-1UU∼ 3UU℃ ,涵蓋因子k=1°98時 ,擴充不確定度為 :1.3℃ 。

4.校正結果為量測三次之平均值 。

5.標準值為標準件之讀值 ,器 示值為待校件之讀值 。

6.器 差值=器 示值一標準值 。

7.標準件追溯器差值 已採取修正 。

8.聲 明 「未獲得實驗 室同意 ,此校正報告不得摘錄複製 ,但全文複製除外」 。

參考 資料 :

1.溫度錶校正作業辦法(含遊校),“一WI-2U.6U,三 杰科技顧 問股份

有限公司校正實驗室 ,幻 19u,第二版 。

2.溫度錶校正系統計估報告(含遊校),SJ-WI挖 1.“ ,三杰科技顧 問

股份有限公司校正實驗室 ,2Ul9/4,第 四版 。

附錄 :

1.量測不確定度之估算方式
組合的標準不確定度(πc)

%=衫 r十 端
+%

其中吟 :送校件之重覆性量測標準不確定度 。

%:校 正系統的標準不確定度 。
羽〞:送校件顯示值解析度所引起之標準不確 定度 。

2.擴充不確定度(ω

σ=右 ×“ε

其中 :ㄔ 為信賴水準 95%下之涵蓋因子 。





己 ∥緹 會 :°. 3l,1lUU“U2U號

證

量測與校正實務培訓班

培 育∥ 書

中英 文 姓 名 :柯智 瀚  KE,羾 I一HAN

身分證字號 :L1247U3188

通 過 經 濟 部 工 業 局 委 託 工 研 院 產 業 學 院 辦 理 之

金 屬 產 業 智 機 化 提 升 計 畫一機械產 業專業人才培訓

【量測與校正實務培訓班】課程 ,培訓期滿 ,經考試合格 ,

特頒培訓證書以茲證明 。

開課 日 UrigiⅡaICUursedate       上課時數 CUⅡtactHUⅡ rs

2U2U-U2-12                                 12

結業日 ThiscoⅡrseuⅡtiI       頒證地區與 日期 PIaceaⅡ ddate

2U2U-U2一 13                       Tah〃 aⅡ,2U2U-U2-13

鼷蟡鑫
工研院產 業學院執行長

︳TR︳ Co∥ege巨〤ecuuveD｜recto

毊
,      纆

中 華 民 國 1U9年 2月 13日

齉
髏 毊
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